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前  言

  WS/T404《临床常用生化检验项目参考区间》分为8个部分:
———第1部分:血清丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶和γ-谷氨酰基转

移酶;
———第2部分:血清总蛋白、白蛋白;
———第3部分:血清钾、钠、氯;
———第4部分:血清总胆红素、直接胆红素;
———第5部分:血清尿素、肌酐;
———第6部分:血清总钙、无机磷、镁、铁;
———第7部分:血清乳酸脱氢酶、肌酸激酶;
———第8部分:血清淀粉酶。
本部分为 WS/T404的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分主要起草单位:中国医科大学附属第一医院、复旦大学附属中山医院、北京大学第三医院、

四川大学华西医院、中国人民解放军第四军医大学附属第一医院、广东省中医院、北京医院。
本部分起草人:尚红、潘柏申、张捷、王兰兰、郝晓柯、黄宪章、陈文祥、张传宝、申子瑜、穆润清、赵敏。
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临床常用生化检验项目参考区间
第5部分:血清尿素、肌酐

1 范围

WS/T404的本部分规定了中国成年人群血清尿素、肌酐的参考区间及其应用。
本部分适用于医疗卫生机构实验室血清尿素、肌酐检验结果的报告和解释,相关体外诊断产品生产

厂商也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
WS/T402 临床实验室检验项目参考区间的制定

3 术语和定义

WS/T402界定的术语和定义适用于本文件。

4 参考区间建立

4.1 中国成年人群(20~79岁)血清尿素、肌酐参考区间见表1。

表1 中国成年人群血清尿素、肌酐参考区间

项目 单位 分组 参考区间

血清尿素(Urea) mmol/L

男(20~59岁) 3.1~8.0

男(60~79岁) 3.6~9.5

女(20~59岁) 2.6~7.5

女(60~79岁) 3.1~8.8

血清肌酐(Crea) μmol/L

男(20~59岁) 57~97

男(60~79岁) 57~111

女(20~59岁) 41~73

女(60~79岁) 41~81

4.2 中国成年人群血清尿素、肌酐参考区间建立过程的相关信息参见附录A。

5 参考区间应用

5.1 一般原则

5.1.1 临床实验室应首先考虑引用本文件的参考区间。
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本文件的肌酐参考区间基于溯源至同位素稀释质谱法(ID-MS)的酶法和苦味酸法检测结果建立,
实验室在引用前应确认本实验室肌酐检测结果是否具有溯源性,若能够溯源至ID-MS方法则可引用本

参考区间,反之,不适用。
注1:参考区间建立研究工作量和成本巨大,临床实验室引用参考区间比自己建立参考区间更为现实、可行。

注2:本参考区间基于中国成年人群多中心研究结果,研究中的检验结果可溯源至国际公认参考方法或标准物质,

参见附录B。

注3:苦味酸法原理为无机化学反应,易受到很多非肌酐物质的影响,因此与酶法相比特异性差。目前,基于苦味酸

法检测肌酐不同分析系统间检测结果差异较大,因此临床实验室使用本文件参考区间时要注意评估在不同

浓度水平上肌酐检测结果的正确度。

5.1.2 使用本文件的参考区间前应进行必要的验证或评估。
注1:外部参考区间在实验室的适用性主要取决于实验室与参考区间建立时检验结果的可比性和人群的适用性。

注2:检验结果只有存在恒定的系统偏倚(检验结果正确度)才影响参考区间的适用性,过大的实验室内变异是实验

室分析质量问题,不是参考区间适用性问题。

注3:本文件的参考区间基于血清的检测结果建立,若临床实验室使用的标本类型为血浆,应进行适当的评估以决

定是否采用本参考区间。

5.2 参考区间评估、验证和使用

5.2.1 按 WS/T402的有关规定进行参考区间评估和验证。

5.2.2 如实验室确认与参考区间建立时的检验结果可比且人群适用,则可直接引用本文件的参考区

间,若不确定或基于实验室管理体系的要求需对引用的参考区间进行验证,可按下列步骤进行:

a) 筛选合格参考个体不少于20名,筛选标准参见A.2.2;

b) 按本实验室操作程序采集、处理、分析样品;

c) 按适当方法检查并剔除离群值(若有,则另选参考个体补足);
注:离群值检验采用Dixon方法:首先将检测结果按照大小排序并计算极差R,然后分别计算最大和最小值

与其相邻数值之差D;若D/R≥1/3,则将最大值或最小值视为离群值予以剔除;将余下数据重复前述步

骤进行离群值检验,直至剔除所有离群值。

d) 如选择20个合格的参考个体,将20个检验结果与参考区间比较,若超出参考区间的数据不超

过2个,则通过验证;若超过2个,则另选20名合格参考个体重新按照上述判断标准进行验

证。如参考个体多于20个,超出参考区间的数据不超过10%则通过验证;若超过10%的数据

超出参考区间,则另选至少20名合格参考个体,重新按照上述判断标准进行验证。验证结果

若符合要求,可直接使用参考区间,否则应查找原因。

5.3 参考区间未通过验证时的处理程序

5.3.1 对未通过验证的情况,应首先评价分析质量尤其是正确度,若证实是检测系统导致的分析质量

问题,应改进或更换分析系统。分析质量评价可采用(但不限于)下列方式:

a) 分析可互通有证标准物质或其他适宜参考物质;

b) 参加适宜正确度验证计划或标准化计划;

c) 与性能可靠的其他系统或方法进行比较。

5.3.2 若证明是人群原因(如民族、高海拔地区、特殊生活习惯等因素)未通过验证,则应按 WS/T402
的要求建立或引用适宜参考区间。
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附 录 A
(资料性附录)

参考区间建立过程的相关信息

A.1 参考区间建立的步骤

本文件参考区间按 WS/T402的要求采用多中心的研究方式建立,主要包括以下步骤:

a) 选择参考个体,组成参考样本组;

b) 采集处理血液样品,获得血清样品;

c) 检测血清样品,获得参考值;

d) 统计处理参考值,建立参考区间。

A.2 参考个体选择

A.2.1 参考样本组的选择

设计总体参考人群为我国成年健康人群,参考样本组选自东北、华北、西北、华东、华南和西南6地

区城乡居民,年龄范围为20~79岁,六地区最终入选的参考个体共计4027人,其中男性为1706人,女
性为2321人。

A.2.2 参考个体的选择

各中心分别在所在地区募集足够的可能参考个体,征得知情同意,进行参考个体的筛选,组成参考

样本组。
通过问卷调查、体格检查、实验室检查筛选参考个体,满足以下要求:

a) 问卷调查、体格检查:

1) 自觉健康;

2) 无下列疾病:急慢性感染(急性上呼吸道感染、肺炎、肺结核等)、消化系统疾病(肝硬化、肝
炎、脂肪性肝病、胆石病、胆囊炎、慢性腹泻、炎症性肠病等)、肾脏疾病(慢性肾脏病、急性

肾损伤等)、代谢和营养疾病(糖尿病、代谢综合征、血脂异常和脂蛋白异常血症、高尿酸血

症与痛风等)、风湿性疾病(类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等)、甲状腺疾病(甲状腺功

能亢进症、甲状腺功能减退症等)、血液系统疾病(贫血、白血病等)、动脉粥样硬化和血管

疾病、心脏病、肌病、恶性肿瘤、烧伤和肌肉损伤、肥胖或消瘦[BMI(体重指数)≥28kg/m2

或<18.5kg/m2]、高血压[收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg];

3) 6个月内未进行手术,4个月内未献血、输血或大量失血,2周内未服用药物;

4) 无营养不良、素食、酗酒(长期饮酒或2周内大量饮酒)、嗜烟(吸烟量>20支/d);

5) 近期无剧烈运动或重体力劳动;

6) 女性未处于妊娠或哺乳期。

b) 通过实验室检查排除:

1) 丙氨酸氨基转移酶>80U/L;

2) 总胆固醇≥6.22mmol/L;

3) 甘油三酯≥2.26mmol/L;
3
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4) 空腹血糖≥7.0mmol/L;

5) 尿酸>475μmol/L;

6) 血红蛋白:男性<120g/L;女性<110g/L;

7) HBsAg阳性、抗-HCV阳性、抗-HIV阳性;

8) 尿液检查:尿蛋白、尿糖任一项阳性。

A.3 血液样品采集与处理

血液样品采集与处理原则按 WS/T225—2002有关要求进行,具体要求如下:

a) 参考个体准备:采血前3d保持正常生活习惯,不做剧烈运动和重体力劳动。采血前1d晚餐

后至第二天上午采血前禁食,禁食时间8h~14h;

b) 采血:受检者取坐位,使用血清分离胶管,采用真空采血方式,自肘前静脉采血;

c) 血液样品处理:样品在采集后2h内及时分离血清,检查并剔除溶血、黄疸或乳糜样品,血清分

离后2h内进行分析。

A.4 血清样品分析

A.4.1 分析系统:使用目前我国临床实验室常用的多种分析系统。
注:本参考区间建立所使用的分析系统及其检测结果的计量学溯源参见附录B。各分析系统检测结果的正确度验

证见A.4.2。

A.4.2 分析系统性能评估:分析系统于参考个体血清样品分析前进行分析性能评估。按仪器和试剂说

明书规定的操作程序运行分析系统。精密度评估:分析两个水平质控物,每日测定1批,重复测定4次,
测定5d;正确度验证:分析美国国家标准与技术研究院(NIST)的标准物质SRM967a对肌酐进行正确

度验证,分析中国国家标准物质GBW09175、GBW09176对尿素和肌酐进行正确度验证。精密度和正

确度满足 WS/T403的有关要求。

A.4.3 血清样品分析及其质量控制:分析性能符合要求后进行血清样品分析,每份血清样品分析一次。
精密度控制采用两个水平质控物质,每独立分析批前后进行质控物质分析;每月分析有证标准物质

GBW09175、GBW09176进行正确度控制。

A.5 参考值处理与参考区间建立

A.5.1 离群值检查:按照Dixon方法检查并剔除各组离群值。

A.5.2 分组判断:按照nestedANOVA方法对性别、年龄、地区各组参考值进行组-组检验,判断需否分

组,将不需分组的参考值合并,确定实际参考样本组。

A.5.3 参考限和参考区间建立:采用中间95%区间做参考区间。用非参数方法分别计算各实际参考样

本组参考值的2.5百分位数和97.5百分位数作为参考下限和参考上限。根据临床意见对参考限进行适

当取整形成参考区间。
注:根据统计结果和肾病专家意见,尿素、肌酐均按照年龄(以60岁为界)和性别分别提供参考区间。
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附 录 B
(资料性附录)

血清尿素、肌酐检测方法和检测结果的计量学溯源

  血清尿素、肌酐检测方法和检测结果的计量学溯源见表B.1。

表B.1 血清尿素、肌酐检测方法和检测结果的计量学溯源

项目 测定方法 计量学溯源

血清尿素(Urea) 酶法 NISTSRM909

血清肌酐(Crea) 酶法/苦味酸法 ID-MS方法
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